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 SAŽETAK 
Tema ovog završnog rada je „Izrada plana kontrole dimenzija konzole“. 
Rad je fokusiran na kvalitetu u proizvodnji, odnosno  na elemente koji osiguravaju da ?e 
neki proizvod biti obra?en u skladu sa crtežom. S obzirom na navedeno, izra?en je plan 
kontrole i protokoli koji bi osigurali sljedivost komponente tijekom i nakon strojne obrade 
te prije same isporuke.   
U radu su slikovno i opisno  prikazani  mjerni instrumenti (pomi?no mjerilo, obuhvatni 
mikrometar itd.) 
Zaklju?ak ovog završnog rada naglašava važnost sljedivosti pozicija  da bi se ostvarila 







The topic of this final paper is “The Creation of a Console Measurement Control Plan” 
The paper is focused on the quality of production or on the elements that guarantee that a 
product will be processed in accordance with the relevant drawing. Further to the above, a 
control plan and the adjoining protocols have been developed in order to ensure the 
traceability of the main component both during and after the machine processing and 
before delivery.    
The paper presents both the images and the relevant descriptions of the measurement tools 
(vernier caliper, micrometer etc.) 
The main conclusion of this paper highlights the importance of traceability of components 
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1.0 .    UVOD 
 
1.1. Kontrola u proizvodnji 
 
Postupci kontrole kvalitete prikazuju se kroz tri aspekta: 
1. Dijelovi kontrole kvalitete kao na primjer upravljanje kontrolama, upravljanje 
poslovima, upravljanje definiranim procesima, kriterijima u?inkovitosti i definiranim 
zapisima (npr. mjerenja) 
2. Nadležnosti vezane uz kontrolu kvalitete, kao što su znanja, vještine, iskustva i 
osposobljenost zaposlenih 
3. Raznovrsni utjecaji na kvalitetu  kao što su osoblje, organizacijska kultura 
(ozra?je u organizaciji, a koje je posljedica utjecaja razli?itih znanih i neznanih 
zaposlenika iz prošlosti i sadašnjosti te užeg i šireg okruženja tvrtke koje djeluje na 
ponašanje ljudi i na upotrebu njihovih sposobnosti), sampouzdanje, motivacija, timski 
duh te integritet (integritet uklju?uje i poštenje, stvarnost, obazrivost i ostale moralne 
vrijednosti osobe,  odnosi na potpunost osobe, prihva?anje svih prisutnih i poznatih 
raznolikosti. Uz moralne vrijednosti integritet podrazumijeva i osobnu komponentu. 
Integritet je i rad na osobnom planu, rad na razvijanju osobe u potpunosti. Integritet je 
i mogu?nost samokontrole vlastitih osje?aja i impulsa u toj mjeri da ne prevladaju nad 
razumom) 
Ako neki od gore navedenih aspekata nije zadovoljen onda je željena kvaliteta proizvoda u 
opasnosti te postoji velika vjerojatnost da ne?e biti ostvarena. 
Kontrola uklju?uje proizvod (kontrolu), gdje svaki proizvod podliježe vizualnoj provjeri, 
ponekad uz pomo? elektronskih pomagala (npr. videoskop) kako bi se provjerila npr. ?isto?a 
nekih kanala prije odašiljanja proizvoda u prodaju. Osoblju zaduženom za kontrolu kvalitete 
dužno je upisivati podatke o mjerenjima u unaprijed pripremljenim zapisima (npr. odstupanja 
od dozvoljene tolerancije, odstupanja od crtežom propisane tolerancije hrapavosti površine 
 
U samom procesu  pro izvodnje  više  faktora  ima ut jeca j  na  kva litetu  pro izvoda.  
Za ident ifikaciju t ih faktora, ali i da bi se na njih pravovremeno reagiralo 
proces pro izvodnje je potrebno prat it i.  
Tehni?ka kontrola  pro izvodnje  se  sastoji  od nekih op? ih  zadataka kontrole  
pro izvodnje kao npr. provjera sredstava koja su potrebna za pro izvodnju 
nekog proizvoda, provjera je li sam pro izvodni postupak odgovaraju? i  prema 
utvr?enim tehni?kim kvalitetama itd.  
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Metode planiranja pro izvodnje i kontrole osiguravaju da se proces 
proizvodnje odvija  na pravi  na? in  i  naravno,  u skladu sa zaht jevima kupca.  
Kontrola pro izvodnje je širok pojam, a cilj jo j je kontrola resursa u tvornici 
kako bi se pro izvodi pro izveli kvalitetni, to?ni, u dogovoreno j ko li? ini i 
naravno, što je najvažnije, u dogovorenom roku. 
Sama bit tehni?ke kontro le u proizvodnji se sasto ji od više faktora: 
 
-  Osigurat i ulaz mater ijala 
-  Osigurat i  ispravnost  strojeva i  alata  
-  Osigurat i iskor ist ivost kapac iteta u punom obimu 
-  Osigurat i da gotov proizvod iz tvornice iza?e kvalitetan i da 
zadovo ljava mjere nacrta 
-  Osigurat i da pozicija bude isporu?ena na vr ijeme paze? i na kvalit etu 
pr ilikom transporta i pakiranja. 
Kao  što  se  vidi  kontrola  u  pro izvodnji  je  složen  i  kompliciran  postupak  pa  
kao takva t reba bit i unapr ijed detaljno razra?ena i propisana. Kontro la se 
može vrš it i  na  jednom mjestu,  u  okviru nekog proizvodnog odjela,  a  može se  
vrš it i  i  po pojedinim odjelima cje lokupnog proizvodnog sistema.  
 
Prvo podru? je tehni?ke kontro le jesu kontro lna sredstva: 
 
-  Kontro la mater ija la – vrši se na ulazu u proces pro izvodnje 
-  Kontrola st rojeva – vrši se per iodi?kim preg led ima i održavanjem 
-  Kontro la alata – omogu?ava stalni uvid u stanje te eventualne 
promjene alata ? ime se osigurava temelj za normalno odvijanje 
procesa pro izvodnje. Alat se kontrolira na po?etku i t ijekom 
proizvodnje 
-  Kontro la tehnološkog procesa proizvodnje –kontro lira se je l i 
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Kontrola  kvalitete  proizvoda 
-  da kvaliteta obra?ene pozicije zadovo ljava potrebe kupca 
-  da proizvod bude konkurentan 
-  da se osigura ujedna?ena kvaliteta proizvoda 
-  da se smanji kvar, a t ime pove?a ekonomi?nost pro izvodnje, a na 
na? in da ?e se otkrit i uzroc i po jave neispravnih pozicija odnosno 
proizvoda 
Kontrola moze bit i 100% pr i ko jo j su obuhva?eni svi pro izvodi, me?ut im, u 
masovnoj pro izvodnji je to otežano sprovest i pa se u masovnoj pro izvodnj i 
pr imjenjuju metode stat ist i?ke kontro le gdje se mjere razne per formanse 
pro izvoda te se prate i pr irodne var ijacije procesa. Pomo?u spomenute metode 
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Nauka o mjerenju ili metrologija bavi se metodama mjerenja fizikalnih veli?ina, razvojem i 
izradom mjernih ure?aja, pohranjivanjem mjernih jedinica te ostalim aktivnostima pomo?u 
kojih se vrši mjerenje ili se usavršava mjerni postupaka s ciljem da bi izmjereni rezultat bio 
mjerodavan za eventualne daljnje usporedbe ili budu?a vrednovanja.  Primarni cilj odnosno 
zada?a metrologije jest realizacija odnosno održavanje fizi?kih veli?ina prema kojima se 
svako mjerenje može usporediti  i postati valjano. 
 
2.1.1. Zadaci metrologije 
Razne metode i na?ini ocjenjivanja proizvoda postoje u tehnici i tehnologiji proizvodnje 
razli?itih strojeva, ure?aja itd. Kvaliteta tih proizvoda ocjenjuje su kroz geometrijsku to?nost, 
kvalitetu obra?enih površina odosno hrapavost, kemijski sastav te kroz mehani?ka svojstva 
materijala. Kvalifikacija i identifikacija proizvoda odre?uje se pomo?u osnovnih fizikalnih 
veli?ina (dužina, masa, vrijeme, sila i tlak). Ovisno o granama nauke i tehnike mjerenja istih 
fizikalnih veli?ina treba provoditi jedinstvenim postupcima mjerenja i kontrole. 
 
Nauka o mjerenju odnosno metrologija obuhva?a: 
- Principe i metode mjerenja 
- Sredstva za izvo?enje mjerenja i kontrole  
To su uvjeti koji ?e omogu?iti to?nost izrade proizvoda, ali i stabilnost izrade pozicije i 
proizvodnog procesa. 
 
Osnovni zadaci metrologije mogu se svrstati: 
- Razvoj op?e teorije mjerenja 
- Utvr?ivanje jedinica fizi?kih veli?ina i njihovih sistema  
- Razvoj pouzdanih etalona mjernih jedinica metoda postupaka njihovog ?uvanja i 
reprodukcije 
- Razrada, metoda, postupak, tehnika i sredstva izvo?enja mjerenja i kontrole 
fizi?kih veli?ina 
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- Razrada metode ocjena greške mjerenja, stanja i to?nosti sredstava za mjerenje i 
kontrolu  
- Razvoj sistema koji ?e omogu?avati potrebne to?nosti mjerenja i kontrole  
- Razvoj metoda koje bi pridonijele postizanju jedinstva mjera i mjerenja te naravno 
realizirati aktivnosti koje su usmjerena ka to?nosti mjerenja i kontrole 
Informacije o proizvodu se dobiju mjerenjem u toku proizvodnje, a mjerenje se se vrši 
razli?itim mjernim sredstvima i metodama. 
 
2.1.2. Podjela metrologije 
Proces proizvodnje se stalno nastoji poboljšati u vidu to?nosti, preciznosti i pouzdanosti. Na 
taj na?in se ustvari želi posti?i bolja kvaliteta proizvoda. U skladu sa navedenom razvijaju se i 
metode tj. Tehnike i tehnologije mjerenja i kontrole proizvoda. 
Ovisno o podru?jima kojima se bavi metrologija se dijeli na: 
- Metrologiju dužina, površina, kutova 
- Metrologiju mase, sile, tlaka 
- Metrologiju fizi?ko-kemijskih veli?ina 
- Metrologiju elektri?nih veli?ina 
-  




Op?a metrologija – bavi se problemima mjerenja i kontrole povezanim sa svim metrološkim 
podru?jima bez obzira mjerna sredstva koja se koriste i fizi?ke veli?ine koje mjere. Interesno 
podru?je op?e metrologije su pojmovi, pravila te principi. Prou?ava sistem jedinica mjerenja, 
teorije i informacije o mjerenju, greške mjerenja itd. 
Primjenjena metrologija – bavi se problematikom mjerenja u konkretnom podru?ju. Mjeri 
se i kontrolira poznata i definira fizi?ka jedinica ili više njih. 
 
Podru?je primjene može biti: 
- Tehni?ka (bavi se problemima mjerenja u tehnici u kojoj su obuhva?ene  sva 
metrološka podru?ja sa odgovaraju?im mjernim sredstvima   
- Industrijska (bavi se problemima kod mjerenja razli?itih veli?ina u industriji) 
- Medicinska itd 
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Metrologija se može još podijeliti i na: 
- Industrijska metrologija 
- Znanstvena metrologija 
- Zakonska metrologija 
Industrijska metrologija ima svrhu usmjeravanja proizvodnje prema me?unarodnim i 
nacionalnim standardima. Na neki na?in je garancija da ?e u nekoj proizvodnji mjerna 
sredstva biti pravilno održavana te da ?e biti ispravna kako bi se uop?e moglo govoriti o 
mjerenju. Industrijska metrologija je zna?ajno povezana sa standardizacijom onoga što 
obuhva?a npr. na koji na?in mjeriti i koji proces mjerenja slijediti unutar nekog pogona.  
 
Znanstvena metrologija objedinjuje razvoj i znanstveno istraživa?ki rad u jednu cjelinu, a 
ujedno se bavi održavanjem i razvojem mjernih etalona ?iji rang odgovara potrebama neke 
zemlje, regije itd., da bi se ostvarila validacija etalona. 
 
Zakonska metrologija osigurava i garantira to?nost, preciznost te pouzdanost izvedenih 
mjerenja, kroz me?unarodna, nacionalna i pravna pravila. Neke od osnova zakonske 
metrologije su: utvr?ivanje mjernih jedinica, razvoj postupaka ?uvanja etalona, razrada 
metoda mjerenja itd. Osigurava to?nost rezultata mjerenja npr. u radnim uvjetima, tijekom 
radnog vijeka uporabe mjerila, unutar dopuštenih pogrešaka. 
 
2.2. Mjerna tehnika u strojarstvu 
 
Mjerenje je proces dobivanja broj?anog podatka u odnosu na jedinicu mjere tj. mjerenje 
fizikalnih veli?ina kao sto su duljina ili masa svodi se na uspore?ivanje sa etalonima za masu 
ili duljinu. Mjerenje je tako?er i skup eksperimentalnih postupka koji imaju za cilj usporediti 







    Slika 2.1.  Proces mjerenja 
     
 
Etalon XM  
(usvojena jedinica mjere) 
Ulaz 
Mjerena veli?ina x 
Izlaz 
Izmjerena veli?ina B 
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Mjerenje se izvodi mjernim instrumentom i rezultat mjerenja je broj?ana vrijednost koja 
pokazuje koliko je puta neka mjerena veli?ina ve?a ili manja od mjerne jedinice. 
 
Svaka veli?ina koja se mjeri iziskuje razli?it pristup mjerenju pa se zbog toga i razvilo više 
razli?itih tehnika mjerenja kao i mjerila, koja nam omogu?avaju što dobivanje preciznih i 
pouzdanih rezultata mjerenih veli?ina. Mjerni sustav u kojem se odvija mjerenje sastoji se od  
- predmeta mjerenja 
- mjeritelja 
- mjerne metode 
- realne okoline 
- realnog vremena 
 
Slika 2.2. Mjerni sustav 
 
 
Pojmovi koji se koriste u mjeriteljstvu, a sli?ni su, jesu ispitivanje, mjerenje i kontrola. 
Ispitivanje je provjera bez opreme ekperimentalno ili pomo?u mjerne opreme i kontrole. 
Ispitivanje se naj?eš?e vrši industrijskoj i dimenzionalnoj metrologiji. 
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Kontrolom se dobivaju informacije jesu li mjerne veli?ine u toleranciji ili nisu te na taj na?in 
dobivamo informacije o proizvodu: zadovoljava, ne zadovoljava (škart) ili uz doradu pozicija 
može posti?i tolerirane vrijednosti. Kontrola nam vrlo efikasno i brzo može opisati stvarno 
stanje procesa, njegovu pouzdanost i stabilnost, u kojem je kontrolirana pozicija proizvedena. 
 




















Slika 2.3. Osnovne mjerne tehnike 
 
Kao što se da primijetiti prilikom objektivnog ispitivanja dobivamo rezultate kojima 
provjeravamo je li nešto u toleranciji ili nije, a mjera je zadana npr. na nacrtu. Kod 
subjektivnog ispitivanja dolazimo do zaklju?ka je li nešto dobro ili loše. Subjektivno mjerenje 
se ne zanemaruje i ima istu važnost kao i objektivno. Prije svakog mjerenja (objektivnog) 
najprije se mora provesti subjektivno ispitivanje te ako nema dorade npr. skidanja oštrog ruba 
(srha) pristupa se mjerenju dimenzija zadanih nacrtom.   
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2.2.1. Proces mjerenja 
 
Proces mjerenja se provodi tijekom i nakon izrade proizvoda kao i u slu?ajevima npr. 
defektažnih nalaza. Proces mjerenja se izvodi u fazama: 
1. Postavljanje zadataka i ciljeva mjerenja 
2. Kreiranje plana mjerenja 
3. Izvršenje mjerenja 
4. Obrada rezultata mjerenja 
Proces mjerenja se sastoji od ?etiri faze. Posao je to koji treba dobro isplanirati, izvršiti 
mjerenja te nakon toga obraditi rezultate. Rezultati, ovisno o onome što se mjeri, daju razne 
informacije npr. kakva je stabilnost cjelokupnog procesa proizvodnje, zatim ako se radi o 
poziciji koja se mjeri, rezultati mjerenja daju informacije je li pozicija izvedena u skladu sa 
traženim dimenzijama na nacrtu te je li potrebna eventualna dorada itd.Ako je to pozicija koja 
se mjeri onda je potrebno znati što se mjeri, izraditi plan mjerenja pozicije, tre?a faza je 
mjerenje, a u ?etvrtoj kako je re?eno ranije slijedi obrada rezultata. 
 
2.2.2. Postulati mjerenja 
 
1. Mjerena veli?ina mora biti jedinstveno definirana 
U proizvodnim mjerenjima definira se željeni parametar i on je osnova u odnosu na kojeg ?e 
se  vršiti mjerenje i obrada rezultata. Slika 2.4 prikazuje razli?ite definicije mjerene veli?ine – 
razmak izme?u dvije paralelne plohe. a – definicija na bazi idealne geometrije alata  














Slika 2.4. Prvi postulat mjerenja (Razli?ite definicije mjerne veli?ine razmaka izme?u  
                                                             dvije paralelne plo?e) 
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Slika 2.5. Drugi postulat mjerenja 
 


























Slika 2.6. Tre?i postulat mjerenja – pomi?no mjerilo 
 
 
Odre?ivanje mjere u dvije mjerne 
to?ke sa pomi?nim mjerilom 
Odr?ivanje mjere u tri mjerne 
to?ke sa pomi?nim mjerilom 
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CMM (Coordinate measuring machine)  - Ocjena zamjenskih krugova za to?ke dobivene 


















Slika 2.7. Tre?i postulat mjerenja - CMM 
 
 


























Krug najmanjih kvadrata Najmanji opisani krug 





Mjerne plo?ice ili etaloni služe za precizno mjerenje dimenzija i kontrolu instrumenata. 
Izra?eni su od ?elika koji je otporan na habanje, koroziju, toplinu  vlagu te je kaljen, brušen, 
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2.3.2. Pomi?no mjerilo 
 
Pomi?no mjerilo je instrument za mjerenje vanjskih i umutarnjih promjera te dužina i širina 
raznih predmeta sa to?noš?u 0,1mm. Na slici je prikazano digitalno pomi?no mjerilo.  
 
 
Dijelovi digitalnog pomi?nog mjerila: 
 
1. Kljunovi za vanjsko mjerenje  
2. Kljunovi za unutrašnje mjerenje 
3. Produžetak za mjerenje dubine 
4. Ko?nica 
5.  Nepomi?ni dio sa skalom u mm 





























2 6 4 5 3 
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2.3.3. Obuhvatni mikrometar 
 
Mjerenje vanjskog promjera, dužine i debljine stijenke na pojedina?nim pozicijama, 
poluproizvodima i gotovim proizvodima sa analognim i digitalnim obuhvatnim 
mikrometrima. 
 
1. Tijelo mikrometra: Omogu?ava paralelnost pomaka vretena prema nakovnju  
2. Nakovanj: Nepomi?ni dio na koji se oslanja površina mjeranja 
3. Vreteno: Pomi?ni dio kojim se površina mjerenja prislanja na nakovanj 
4. Mjerna skala: Stati?ni dio mikrometra sa linearnom skalom dužine 25mm i podjelom 
od 0.50mm 
5.  Bubanj: Rotiraju?i dio mikrometra sa finom podjelom. Skala je podjeljena na 50 
podjela sa vrijednoš?u od 0.01mm 
6. ?egrtaljka: Pokretni dio mikrometra kojom se osigurava jednaka sila vretena na 
površinu mjeranja 
7. Ko?nica: Onemogu?ava okretanje vretena prilikom o?itavanja 
8. Izolacija: Onemogu?ava prijenos topline sa ruku mjeritelja na tijelo mikrometra 
9. Oznaka umjerenosti: Interna oznaka umjerenosti mjerila - ozna?ava mjesec i godinu 
pregleda 
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Obuhvatni mikrometar se ?uva u originalnom pakiranju. 
Prije po?etka mjerenja potrebno je o?istiti obuhvatni mikrometar i površinu mjerenja suhom i 
?istom krpom. 
Prije svakog mjerenja potrebno je izvršiti kalibraciju obuhvatnog mikrometra na na?in da se 
vreteno (3) zatvori nježno do kraja (sl.2.9), ili do kalibracijskog štapi?a ukoliko je mikrometar 
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Ukoliko na ekranu (10) pokazuje vrijednosti 0.000mm, 25.000mm, 50.000mm, 75.000mm i 
na mjernoj skali (4) 0.00mm, 25.00mm, 50.00mm, 75.00mm može se pristupiti mjerenju. 
Ukoliko na ekranu (10) pokazuje neku drugu vrijednost potrebno je izvšiti korekciju tipkom 
ZERO/ABS. 
Ukoliko na mjernoj skali (4) pokazuje neku drugu vrijednost potrebno je izvršiti korekciju 
skale (4) klju???em koji se nalazi u priboru obuhvatnog mikrometra. 
 
Napomena: Umjeravanje mikrometra izvodi se u internom laboratoriju. 
 
Prilikom mjerenja ne dirati rukama površinu mjerenja i dijelove nakovnja (2) i vretena (3), jer 
vlaga utje?e na rezultate mjerenja. 
1. Pažljivo otvoriti vreteno (3) okretanjem bubnja (5) do širine površine mjerenja 
2. Prisloniti nakovanj (2) na površinu mjerenja - paziti na paralelnost nakovnja 
mikrometra (2) i površine mjerenja  
3. Zakretanjem ?egrtaljke (6) prisloniti vreteno (3) na površinu mjerenja 
4. Kad vreteno (3) pritisne površinu mjerenja, ?egrtaljkom (6) još nekoliko puta 
zakrenuti vreteno (3) - paziti na paralelnost vretena i površine mjerenja 
5. Zako?iti ko?nicom (7) vreteno (3) kako ne bi došlo do pomaka 
6. Izvršiti o?itavanje na ekranu (10) ili na mjernoj skali (4) i bubnju (5) 
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Slika 2.15.  Analogni obuhvatni mikrometar vrijednost 10,85mm 
 
Vrijednost – 10.00mm + 0.50mm na mjernoj skali (4) + 0.35mm na bubnju (5) = 10.85mm 
 


















Slika 2.16.  Analogni obuhvatni mikrometar vrijednost 9,27mm 
 



























Slika 2.17.  Analogni obuhvatni mikrometar vrijednost 14,825mm 
 
Vrijednost – 14.00mm + 0.50mm na mjernoj skali (4)+0.325mm na bubnju (5) = 14.825mm 
 
 O?itavanje mikrometara na bubnju (5) analognog mikrometra je slobodnom procjenom 
 
Obuhvatni mikrometar nakon mjerenja potrebno je o?istiti suhom krpom i spremiti u 
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2.3.4. Štapni mikrometar 
 
Mjerenje unutarnjeg promjera i dužine na pojedina?nim pozicijama, poluproizvodima i 
gotovim proizvodima sa analognim štapnim mikrometrom. 
 
1. Nakovanj 
2. Podešavaju?i nakovanj 
3. Bubanj sa mjernom skalom 
4. Rukavac sa mjernom skalom 
5. Ko?nica 
6. Produzna šipka 100mm 





























Slika 2.18.  Štapni mikrometar 
 
 
1 2 3 
4 
5 6 7 
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Slika 2.19.  Set mjernih nastavaka štapnog mikrometra 
 
Prije po?etka mjerenja potrebno je o?istiti štapni mikrometar i površinu mjerenja suhom i 
?istom krpom. 
Prije svakog mjerenja potrebno je izvršiti kalibraciju štapnog mikrometra koriste?i Kontrolnik 











































Slika 2.21  Umjeravanje štapnog mikrometra   
 
Ukoliko se namjernoj skali(4) o?ita vrijednost 0.00mm, može se pristupiti mjerenju. 
Ukoliko na mjernoj skali(4) pokazuje neku drugu vrijednost potrebno je izvršiti korekciju 
skale (4) klju???em koji se nalazi u priboruo buhvatnog mikrometra. 
 
Napomena: Umjeravanje mikrometra izvodi se u internom laboratoriju. 
 
Postupak mjerenja je slijede?i: 
Odabrati štap odgovaraju?e dužine.  
Ako je potrebno, umetnite odgovaraju?u produžnu šipku ili više njih (nalaze se u kutiji sa 














Slika 2.22.  Kontrolni prsten i štapni mikrometar 
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Slika 2.23. Postupak mjerenja štapnim mikrometrom 
 
Kada je mikrometar odabran umetnite ga u otvor. 
Jednom rukom držite mikrometar na strani podešavaju?eg nakovnja (2), a prstima druge ruke 
okre?ite bubanj (3) dok se nakovanj (1) ne priblizi površini koju mjerite. 
Kada ste se približili površini mjerenja, a da bi dobili to?ne izmjere potrebno je slijediti 
postupak: 
Štapni mikrometar je potrebno pomicati i istovremeno okretati bubanj (3) lijevo – desno (Pos 
1) da bi se pronašla maksimanlna to?ka te istovremeno štap je potrebno pomicati gore  - dolje 
(Pos 2) da bi se pronašla minimalna to?ka. 
 










                                  Slika 2.24.  Štapni mikrometar dužine 50,00mm 
 
Pos 1 Pos 2 


















Slika 2.25.  Štapni mikrometar, vrijednost 59,27mm 
 
 





















Slika 2.26.  Štapni mikrometar, vrijednost 60,67mm 
 
Vrijednost – 50.00mm + 10,00mm+0,50mm namjernojskali (4) + 0.17mm na  
































Slika 2.27.  Štapni mikrometar, vrijednost 60,675mm 
 
 
Vrijednost – 50.00mm + 10,00mm+0,50mm namjernoj skali (4) + 0.17mm na  
bubnju (3) = 60,675mm 
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2.3.5. Trokraki mikrometar za mjerenje unutarnjeg promjera 
 
Koristi se za mjerenje mjerenje unutarnjeg promjera na pojedina?nim pozicijama i gotovim 
proizvodima. 
1. ?egrtaljka: Pokretni dio mikrometra kojim se osigurava jednaka sila krakova na 
površinu mjeranja 
2. Bubanj: Rotiraju?i dio mikrometra sa finom podjelom. Skala je podjeljena na 50 
podjela sa vrijednoš?u od 0.005mm  
3. Mjerna skala: Stati?ni dio mikrometra sa linearnom skalom dužine 13mm i podjelom 
od 0.50mm 
4. Oznaka umjerenosti: Interna oznaka umjerenosti mjerila - ozna?ava mjesec i godinu 
pregleda 
5. Tijelo trokrakrog mikrometra: Omogu?ava jednoliko pomicanje krakova  
6. Krak: Pomi?ni dio kojim se površina mjerenja prislanja na mjernu poziciju 


















Slika 2.28.  Analogni trokraki mikrometar 
 
1 2 
3 4 5 6 












Slika 2.29.  Digitalni trokraki mikrometar 
 
 
Trokraki mikrometar se ?uva u originalnom pakiranju. 
Prije po?etka mjerenja potrebno je o?istiti trokraki mikrometar i površinu mjerenja suhom i 
?istom krpom. 
Prije svakog mjerenja potrebno je izvršiti kalibraciju trokrakog mikrometra na na?in da se 
stavi u prsten za kalibriranje. ?egrtaljka (1) se okre?e dok krakovi (6) ne do?u do mjerne 













Sl.2.30.  Trokraki digitalni mikrometar i prsten za kalibriranje 
 
1 7 5 6 


































Sl.2.31.  Trokraki digitalni mikrometar ; vrijednost 40,004mm 
 
 
Ako se na ekranu (7) pokazuje vrijednosti 40.004mm (vrijednost kalibracijskog prstena), 
može se pristupiti mjerenju. 
 
Ukoliko na ekranu (7) pokazuje neku drugu vrijednost potrebno je izvšiti korekciju tipkom 
ABS/INC, a nakon toga potvrditi tipkom ON/OFF-SET (držati 3 sekunde). 
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Postupak mjerenja: 
 
Prilikom mjerenja ne dirati rukama površinu mjerenja i pomi?ne dijelove/krakove  (6), jer 
vlaga i promjena temperature utje?e na rezultate mjerenja. 
 
1. Pažljivo umetnuti krakove/pomi?ni dio (6) unutar promjera kojeg se želi mjeriti, 
okretanjem bubnja i/ili ?egrtaljke (1/2) do širine površine mjerenja 
2. Kada krakovi (6) pritisnu površinu mjerenja, ?egrtaljkom (1) još nekoliko puta 
zakrenuti (max. 3 puta), da bi se osigurao dodir krakova sa mjerenom površinom 
3. Provjeriti laganim pomicanjem tijela trokrakog mikrometra da je fiksan tj. da se ne 
klima (NE IZVLA?ITI IZ MJERENOG PROMJERA) 
4. Izvršiti o?itavanje na ekranu (7) ili na mjernoj skali (3) i bubnju (2) 
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Sl. 2.33. Analogni trokraki mikrometar; vrijednost 50,00mm 
 



















Sl. 2.34.  Analogni trokraki mikrometar; vrijednost 50,27mm 
 






























Sl. 2.35.  Analogni trokraki milrometar; vrijednost 50,60mm 
 
 
















Sl. 2.36.  Analogni trokraki mikrometar; vrijednost 50,223mm 
 
Vrijednost – 50,00mm na mjernoj skali (3) + 0,225mm na bubnju (2) = Ø50,223mm 
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2.3.6. Ure?aj za mjerenje hrapavosti 
 
Hrapavost uklju?uje kratkovalne nepravilnosti površine. Nepravilnosti površine su 
uzrokovane uglavnom zbog postupka strojne obrade, a ne stroja. Hrapavost se može mjeriti sa 
raznim ure?ajima, a na slici je prikazan prijenosni ure?aj sa ticalom. Kod ure?aja sa ticalom 
igla se pomi?e konstantnom brzinom po površini te se vertikalni pomak igle pretvara u 
elektri?ni signal pomo?u pretvornika. Prednosti ovakvih ure?aja su to što su pouzdani, 
odnosno pomo?u njih se izvode vrlo to?na mjerenja kako u laboratoriju tako i u industrijskim 
uvjetima. Nedostaci se odnose na oblik igle i ticala koji mogu utjecati na rezultate mjerenja 
odnosno na njihovu to?nost. Sila pritiska na površinu može na istoj izazvati plasti?ne 























Sl. 2.38.  Ure?aj za mjerenje hrapavosti sa etalonom za umjeravanje 
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Dvije glavne vrijednosti koje takav ure?aj mjeri su: Ra – srednje aritmeti?ko odstupanje 















































Sl. 2.41.  Najve?a visina profila hrapavosti Rz 
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2.3.7. Grani?na mjerila za navoje 
 
U proizvodnji se provodi kompleksna provjera odnosno kontrola navoja, a to zna?i da pri 
kontroli navoja ne mjerimo neku broj?anu vrijednost nego ustvari provjeravamo 
funkcionalnost navoja. Za takvu vrstu kontrole, koja je brza i efikasna, koriste se grani?na 
mjerila za navoje. Postoje razne vrste grani?nih mjerila kao npr. navojni prsten strana IDE, 
podesivi prsten strana IDE, navojni ?ep strana IDE za novi navojni prsten strana IDE, : 
navojni ?ep strana NE IDE za novi navojni prsten strana IDE itd… 
Grani?na mjerila mjerila za kontrolu srednjeg promjera su navojna grani?na mjerila izvedena 
sa potpunim ili djelomi?nim navojem. Postoje dvije vrste takvih mjerila i to grani?na mjerila 
za kontrolu srednjeg promjera vanjskih navoja i grani?na mjerila za kontrolu srednjih 
promjera unutarnjih navoja. Vrste  grani?nih mjerila koje se koriste za kontrolu srednjeg 






















Sl. 2.42.  Kalibar za navojnu rupu  
 
Prilikom kontrole navojnih rupa na obra?enim pozicijama strana IDE kalibra se mora mo?i 
uvrnuti bez uporabe sile dok strana NE IDE se ne smije dati uvrnuti u kontrolirani navoj ili 





Strana IDE Strana NE IDE 











































Navojni mjerni prsten se mora dati sa stranom IDE dati uvrnuti na navoj cijelom dužinom bez 





 IDE  NE IDE 
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2.3.8. Mjerne ure 
 
Komparator ili mjerna ura  je precizni mjerni ure?aj a koristi se za kontrolu oblika i položaja 
obra?enih površina: kružnost, ravnost, pravocrtnost, paralelnost, okomitost itd. Mjerne ure se koriste i 
za precizno mjerenje duljina i to gotovo u svim smjerovima budu?i da se može ura može montirati u 
specijalne drža?e, na granitne stolove te može koristiti i uz pomo? magnetnog drža?a. Mjerni satovi 
biti mekani?ki, opti?ki, elektri?ni. 
 
1 – ticalo 
2 – vodilica 
3- podjela 0,01mm 
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3.0. Postavka zadatka 
 
 
Prema planu kontrole i  crtežu potrebno je tijekom obrade vršiti mjerenje strojno obra?enih 
površina prema protokolu. Nakon strojne obrade te nakon skidanja oštrih rubova  potrebno je 
poziciju vizualno pregledati. Nakon što se navedeni dio kontrolnih operacija obavi izraditi 
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4.0. Razrada zadatka 
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4.3.  Foto izvještaj 
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Dip lomski rad je fokusiran na kva litetu u proizvodnji. Pr ikazan je eventualni 
model  s ljedivost i  komponente  u  proizvodnji.  U proizvodnji  je  klju?no 
dokazat i uskla?enost i ovjeru zapisa kvalitete iz plana kontro le i isp it ivanja te 
utvrd it i tko je odgovoran za ispunjenje proizvodne operacije kad je završena. 
Tvornice kor iste razne interne alate ko jima ?e osigurat i s ljedivost povijest i 
proizvodnje pa iako to kupci  obi?no ne zaht jevaju tvornice to  smatraju 
potrebnim zbog ispunjavanja lokalnih standarda. Sljedivost osigurava 
saznanja  o  tome što  je,  kada i  gdje  proizvedeno,  dokazuje  tako?er  da su 
ispunjeni zaht jevi kupca, a tako?er po jedini podaci mogu bit i i  iskor ištavaju 
se za eventualna pobo ljšanja tehnoloških procesa i same pro ivodnje. Važnost 
je dakle u tome da su sve tehnološke operacije, p lanovi kontro le i ispit ivanja 
te dimenzionalni i ostali protokoli pro izašli iz planova kontrole ovjereni 
žigom ovlaštenih osoba jer to uvelike pove?ava vjero jatnost da je pro izvod 
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